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Zestaw do barwienia siateczki 
(Zmodyfikowany Gomori) 
 
Opis i zasada 
Zestaw do barwienia siateczki (zmodyfikowany Gomori) jest przeznaczony 
do stosowania w histologicznej demonstracji włókien siatkowatych.  Główną 
funkcją włókien siatkowatych jest zapewnienie wsparcia.  Zwykle znajdują 
się w całym ciele, szczególnie w wątrobie, węzłach chłonnych, śledzionie i 
nerkach. Plamy srebra amoniakalnego są powszechną metodą 
demonstrowania włókien siatkowatych 
Cukry sześciokątne włókien siatkowatych są utleniane do aldehydów przez 
roztwór nadmanganianu potasu. Siarczan żelazowo-amonowy wiąże się z 
retikulum i jest zastępowany srebrem z roztworu srebra amoniakowego. 
Impregnowane srebro jest redukowane do widocznej metalicznej formy za 
pomocą formaliny i tonizowane chlorkiem złota.  
 
Oczekiwane rezultaty 
Czepiec:  Czarny 
Jądra:  Czerwony 
 
Zawartość zestawu   Składowanie 
1. Roztwór nadmanganianu potasu  18-25° C 
2. Roztwór kwasu siarkowego (1N)  18-25° C 
3. Roztwór pirosiarczynu potasu (3%) 18-25° C 
4. Roztwór siarczanu żelazowo-amonowego 18-25° C 
5. Roztwór azotanu srebra (10%)  2-8° C 
6. Roztwór wodorotlenku potasu (10%) 18-25° C 
7. Roztwór formaliny (20%)  18-25° C 
8. Roztwór chlorku złota (0,2%)  2-8° C 
9. Roztwór tiosiarczanu sodu (5%)  18-25° C 
10. Szybkie czerwone rozwiązanie jądrowe 18-25° C 
 
Sugerowane elementy sterujące (brak w zestawie) 
wątroba, nerki, węzły chłonne, śledziona. 
 
Zastosowania/ograniczenia   
Wyłącznie do diagnostyki in vitro. 
Nie używaj przeterminowanej daty ważności. 
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z odczynnikami. 
Niesterylne 
Przeznaczony do odcinków FFPE ciętych z prędkością 5-10μm.  
Ta procedura nie została zoptymalizowana pod kątem zamrożonych sekcji. 
Zamrożone sekcje mogą wymagać modyfikacji protokołu. 
 
Składowanie 
Mieszane warunki przechowywania.  Przechowywać zgodnie z 
indywidualnymi instrukcjami na etykiecie. 
 
Bezpieczeństwo i środki ostrożności 
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi kartami charakterystyki (SDS) dla 
tego produktu i komponentów, klasyfikacją GHS, piktogramami i pełnymi 
zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia/środkami ostrożności.  
 
Wymagane, ale nie wliczone w cenę 
Stężony roztwór wodorotlenku amonu (25-30%) 
 
Ważne notatki 

1. Wszystkie naczynia szklane używane w tej procedurze należy oczyścić 
chemicznie i dokładnie wypłukać w wodzie destylowanej. 
 
2. Nie używaj  metalowych kleszczy do usuwania szkiełek z odczynników. 
Używaj tylko plastikowych kleszczy. 
 
3. Przed użyciem należy zrównoważyć wszystkie odczynniki do 
temperatury pokojowej. 
 

 
 
Przygotowanie odczynnika przed rozpoczęciem: 
1. Przygotuj roboczy zakwaszony roztwór nadmanganianu potasu, 
mieszając 2,5 ml roztworu kwasu siarkowego (SAQ015) z 47,5 ml roztworu 
nadmanganianu potasu (PPD250).  Mieszany roztwór jest stabilny przez 2 
dni. 
 
2. Przygotować roboczy roztwór srebra amoniakalnego, używając 
chemicznie oczyszczonego szkła w dygestorium w następujący sposób: 
 
Wymieszaj 2,5 ml roztworu wodorotlenku potasu (PHC015) z 10 ml 
roztworu azotanu srebra (10%) (SNX065).  Dodaj skoncentrowany 
wodorotlenek amonu (25-30%); kropla po kropli, ciągle obracając kolbą, aż 
osad po prostu się rozpuści.  Pozostanie kilka kryształów wodorotlenku 
potasu.  Ostrożnie dodawaj roztwór azotanu srebra (10%), kropla po kropli, 
aż jedna kropla spowoduje, że roztwór stanie się mętny.  Zmierz uzyskaną 
objętość, rozcieńczyć równą objętością wody destylowanej.  Przefiltruj do 
chemicznie oczyszczonego słoika na plamy. 
 
Uwaga:  Zachowaj szczególną ostrożność podczas przygotowywania i 
stosowania roztworu srebra amoniakologicznego.  Roztwór srebra 
amoniakalnego należy przechowywać w lodówce, aby uniknąć tworzenia 
się związków wybuchowych.  Jeśli roztwór srebra amoniakalnego zostanie 
wystawiony na działanie promieni słonecznych, eksploduje.  Odpady należy 
utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami lokalnymi, stanowymi i 
federalnymi. 
 
Procedura: 

 

Sposób stosowania 
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1. W razie potrzeby odparafinować skrawki i uwodnić do wody 
destylowanej. 
 
2. Umieść szkiełko w działającym zakwaszonym roztworze nadmanganianu 
potasu na 1 minutę. 
 
3. Spłucz w 3 podmianach wody destylowanej. 
 
4. Różnicować w roztworze pirosiarczynu potasu przez 1 minutę. 
 
5. Płucz pod bieżącą wodą z kranu przez 3 minuty. 
 
6. Spłucz w wodzie destylowanej. 
 
7. Zastosuj roztwór siarczanu żelazowo-amonowego na 30 sekund. 
8. Natychmiast płucz szkiełka pod bieżącą wodą z kranu przez 2 minuty. 
 
9. Spłucz w 2 szybkich podmianach wody destylowanej. 
 
10. Zastosuj działający roztwór srebra amoniakalnego przez 1 minutę. 
 
11. Szybko spłucz w 3 podmianach wody destylowanej. 
 
12. Umieść szkiełko w 20% formalinie na 3 minuty. 
 
13. Płucz pod bieżącą wodą z kranu przez 3 minuty. 
 
14. Spłucz 2 podmiany wody destylowanej. 
 
15. Nakładaj roztwór chlorku złota na 2-5 minut. 
 
16. Spłucz w 2 podmianach wody destylowanej. 
 
17. Zastosuj roztwór tiosiarczanu sodu na 1-2 minuty.  
 
18. Płucz w wodzie z kranu przez 2 minuty. 
 
19. Przeciwbarwić za pomocą roztworu Nuclear Fast Red przez 5 minut. 
 
20. Spłucz w wodzie z kranu. 
 
21. Spłucz w wodzie destylowanej. 
 
22. Odwodnić za pomocą stopniowanych alkoholi. 
 
23. Przezroczysty i zamontowany w żywicy syntetycznej. 
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