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Hematoksylina, zestaw żelazka 
Weigerta 
 
Opis i zasada 
Hematoksylina żelaza Weigerta jest przeznaczona do stosowania z 
różnymi specjalnymi zestawami do barwienia i procedurami jako 
kwasoodporna plama jądrowa. Może być również używany jako 
samodzielna plama do oglądania jąder. Ten produkt jest dostarczany jako 
dwuskładnikowy system (równe objętości części A i B), który jest mieszany 
przed użyciem i daje niebiesko-czarne jądra. 
Szybkie wykazanie jąder uzyskuje się za pomocą nieutlenionego roztworu 
hematoksyliny, któremu towarzyszy chlorek żelaza, który działa jako 
utleniacz i zaprawa dla hematoksyliny. 
 
Oczekiwane rezultaty 
Jądra:    Niebieski do czarnego 
 
Zawartość zestawu   Składowanie 
1. Hematoksylina, żelazo Weigerta (część A) 18-25°C 
2. Hematoksylina, żelazo Weigerta (część B) 18-25°C 
 
Sugerowane elementy sterujące (brak w zestawie) 
Dowolna dobrze utrwalona tkanka. 
 
Zastosowania/ograniczenia   
Wyłącznie do diagnostyki in vitro. 
Nie używać, jeśli odczynniki zmętnieją lub wytrącą się 
Nie używaj przeterminowanej daty ważności. 
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z odczynnikami. 
Niesterylne 
Przeznaczony do odcinków FFPE ciętych z prędkością 5-10μm.  
Ta procedura nie została zoptymalizowana pod kątem zamrożonych sekcji. 
Zamrożone sekcje mogą wymagać modyfikacji protokołu. 
 
Składowanie 
Wszystkie elementy należy przechowywać w temperaturze pokojowej (18-
25°C). 
 
Bezpieczeństwo i środki ostrożności 
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi kartami charakterystyki (SDS) dla 
tego produktu i komponentów, klasyfikacją GHS, piktogramami i pełnymi 
zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia/środkami ostrożności.  
 
Procedura: 
1. W razie potrzeby odparafinować skrawki i uwodnić do wody 
destylowanej. 
 
2. Bezpośrednio przed użyciem wymieszać równe objętości części A i 
części B.  
 
Uwaga: Nie używaj ponownie mieszanej bejcy 
 
3. Wsuń barwnik w połączonej Hematoksylinie, żelazku Weigerta przez 2-
5 minut. 
 
4. Płucz przez 2 minuty w kilku podmianach wody z kranu. 
 

5. (Opcjonalnie) Zanurz szkiełko w odczynniku do niebieszczenia (ScyTek 
Item# BRT) na 30 sekund. 
 
6. Spłucz szkiełko w wodzie destylowanej. 
 
7. Odwodnić w alkoholu bezwodnym. 
 
8. Wyczyść i zamontuj w żywicy syntetycznej. 
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