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L'hématoxyline, le kit de fer de 
Weigert 
 
Description et principe 
L'hématoxyline de fer de Weigert est destinée à être utilisée avec divers 
kits et procédures de coloration spéciaux en tant que coloration nucléaire 
résistante aux acides. Il peut également être utilisé comme colorant 
autonome pour l'observation des noyaux. Ce produit est fourni sous la 
forme d'un système à deux composants (volumes égaux des parties A et 
B) qui est mélangé avant utilisation et donne des noyaux bleus/noirs. 
La mise en évidence rapide des noyaux est obtenue par une solution non 
oxydée d'hématoxyline accompagnée de chlorure ferrique qui agit comme 
un oxydant et un mordant pour l'hématoxyline. 
 
Résultats attendus 
Noyaux:    Bleu à Noir 
 
Contenu du kit   Stockage 
1. Hématoxyline, fer de Weigert (partie A) 18 à 25 °C 
2. Hématoxyline, fer de Weigert (partie B) 18 à 25 °C 
 
Commandes suggérées (non fournies) 
Tout tissu bien fixé. 
 
Utilisations/limites   
Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement. 
Ne pas utiliser si les réactifs deviennent troubles ou précipités 
N'utilisez pas de date d'expiration dépassée. 
Soyez prudent lorsque vous manipulez des réactifs. 
Non stérile 
Destiné aux sections FFPE coupées à 5-10μm.  
Cette procédure n'a pas été optimisée pour les sections congelées. 
Les sections gelées peuvent nécessiter une modification du protocole. 
 
Stockage 
Conservez tous les composants à température ambiante (18-25°C). 
 
Sécurité et précautions 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité (FDS) actuelles de ce 
produit et de la classification GHS de ses composants, les pictogrammes 
et les mentions complètes de danger/précautions.  
 
Procédure: 
1. Déparaffiniser les sections si nécessaire et hydrater à l'eau distillée. 
 
2. Immédiatement avant l'utilisation, mélangez des volumes égaux de la 
partie A et de la partie B.  
 
Remarque : Ne réutilisez pas la teinture mixte 
 
3. Appliquez une couche d'hématoxyline et de fer de Weigert pendant 2 à 
5 minutes. 
 
4. Rincez pendant 2 minutes en plusieurs changements d'eau du robinet. 
 
5. (Facultatif) Trempez la lame dans un réactif de bleuissement (ScyTek 
Item# BRT) pendant 30 secondes. 
 
6. Rincez la lame à l'eau distillée. 
 

7. Déshydrater dans de l'alcool absolu. 
 
8. Transparent et monté dans de la résine synthétique. 
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