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Kit de coloration au calcium (Modified Von 
Kossa) 

 
Description: Le kit de coloration calcique (Von Kossa modifié) est destiné à être utilisé dans la visualisation 

histologique des dépôts de calcium dans les coupes de paraffine.   
 
 Calcium dans les dépôts de masse : Noir 
 Calcium dans les dépôts dispersés : Gris 
 Noyaux:     Rouge 
 Cytoplasme:    Rose clair 
 
Utilisations/Limites : Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement. 
 Applications histologiques.  
 Faire non Utilisez la date d'expiration dépassée. 
 Soyez prudent lors de la manipulation de ces réactifs. 
 
Tissu témoin : Tout tissu contenant de la paraffine contenant du calcium  

Dépôts. 
 
Disponibilité/Contenu : 
 
 Article #  Contenu du kit    Volume Stockage 
 SNV030   Solution de nitrate d'argent (5%)   30 ml  2 à 8 °C 
 Réf. STB030  Solution de thiosulfate de sodium (5%) 30 ml  18 à 25 °C 

Référence NFS030 Nucléaire Fast Red Solution  30 ml  18 à 25 °C 
 
Précautions: Évitez tout contact avec la peau et les yeux. 

Nocif en cas d'ingestion. 
Respectez toutes les réglementations fédérales, étatiques et locales concernant l'élimination. 

 Utiliser dans la hotte chimique dans la mesure du possible. 
 
Procédure (standard) : 
 
1. Déparaffiniser les sections si nécessaire et hydrater à l'eau distillée. 

2. Incuber la lame dans 6 à 8 gouttes de solution de nitrate d'argent (5 %) pendant 30 à 60 minutes tout en l'exposant à la 

lumière ultraviolette ou à la lumière incandescente à 75 watts ou plus.  Pour de meilleurs résultats, maintenez la source de 

lumière à moins de 2 pieds (61 cm) de la lame pendant la procédure de coloration au nitrate d'argent. 

3. Rincer en 3 changements d'eau distillée. 

4. Incuber la lame dans 5 à 8 gouttes de solution de thiosulfate de sodium (5%) pendant 2 minutes. 

5. Rincer 2 minutes à l'eau courante du robinet puis 2 changements d'eau distillée. 

6. Tachez une section de tissu avec 6 à 8 gouttes de solution Nuclear Fast Red pendant 5 minutes. 

7. Rincer 2 minutes à l'eau courante du robinet puis 2 changements d'eau distillée. 

8. Se déshydrate très rapidement en 3 changements d'Alcool Absolu. 
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9. Transparent et monté en résine synthétique. 
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