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Soluzione rossa di Picro-Sirius 
 
 
 
Descrizione: La soluzione rossa Picro-Sirius è destinata all'uso nella visualizzazione istologica delle fibre muscolari e 

di collagene in sezioni di tessuto.  La colorazione PSR può essere visualizzata utilizzando la microscopia 
ottica standard o la luce polarizzata con conseguente birifrangenza delle fibre di collagene. 

 
 Microscopia ottica 
 Collagene: Rosso 
 Fibre muscolari: Giallo 
 Citoplasma: Giallo 
 
 Microscopia a luce polarizzata 
 Collagene: Giallo-Arancio e 

Birifrangenza verde 
 

Usi/Limitazioni: Da non prendere internamente. 
 Solo per uso diagnostico in vitro. 
 Applicazioni istologiche. 
 Non utilizzare se i reagenti diventano torbidi. 
 Questo protocollo non è stato testato su e  

potrebbe non essere adatto con sezioni 
congelate 

 Non utilizzare la data di scadenza precedente. 
Prestare attenzione quando si maneggiano i reagenti. 
Non sterile. 

 
Controllo dei tessuti: Polmone 
 Fegato 
 Muscolo 
 Rene 
    
 
Disponibilità/Contenuto: 
I prezzi sono disponibili online all 'indirizzo www.scytek.com 
 
 Articolo # Volume   
 SRS250  Confezione da 250 ml   
 SRS500  Flacone da 500 ml   
 SRS999  Flacone da 1000 ml   
 
Si prega di contattare per OEM e prezzi all'ingrosso. 
 
Precauzioni: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
 Nocivo se ingerito. 
 Seguire tutte le normative federali, statali e locali relative allo smaltimento. 
 Utilizzare in cappa chimica quando possibile. 
 
Immagazzinamento:  Temperatura ambiente (18-25°C) 
 

Figura 2. Collagene dimostrato nel fegato umano 
con soluzione rossa di picro-Sirio 

Figura 1. Il collagene in contrasto con il muscolo 
scheletrico nell'uomo è stato dimostrato con la 
soluzione di Picro-Sirius Red 
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Procedimento: 
 
1. Deparaffinare le sezioni se necessario e idratarle in acqua distillata. 

2. Applicare un'adeguata soluzione rossa di Picro-Sirius per coprire completamente la sezione di tessuto e incubare per 60 
minuti. 

3. Sciacquare rapidamente il vetrino in acqua deionizzata. Opzionale: Se disponibile, risciacquare invece con una soluzione 
diluita di acido acetico (ScyTek Cat#AAD). Il risciacquo in questa soluzione acida fornirà un risciacquo rapido che acuirà 
leggermente la differenziazione. 

4. Risciacquare il vetrino con alcool assoluto. 

5. Disidratare rapidamente in alcool assoluto e illimpidire e montare in resina sintetica. 
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