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Kit de coloration périodique à 
l'acide Schiff (PAS) 
(Modifié par Lillie's) 
 
Description et principe 
Le kit de coloration périodique à l'acide de Schiff (PAS) est destiné à être 
utilisé dans la démonstration histologique des lymphocytes et des 
mucopolysaccharides.  Le modèle de coloration des lymphocytes est utile 
pour prendre des décisions thérapeutiques dans les cas établis de 
leucémie lymphoïde.  La réaction PAS dans les coupes tissulaires est utile 
pour la mise en évidence des mucopolysaccharides.  La coloration PAS 
peut également être utilisée pour la mise en évidence d'organismes 
fongiques dans des coupes de tissus. 
Les glucides tissulaires sont oxydés par des aldéhydes périodiques formant 
de l'acide capables de se lier à la solution de Schiff. La visualisation de la 
maladie de Schiff est causée par une restauration de la structure quinoïde 
du colorant, ce qui entraîne une coloration magenta caractéristique.  
 
Résultats attendus 
Matériau positif PAS :  Magenta 
Noyaux:   Noir/Bleu 
 
Contenu du kit   Stockage 
1. Solution acide périodique  2-8° C 
2. La solution de Schiff   2-8° C 
3. Hématoxyline, maladie de Mayer  18 à 25 °C 
4. Réactif de bleuissement  18 à 25 °C  
 
Commandes suggérées (non fournies) 
rein, intestin, foie. 
 
Utilisations/limites   
Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement. 
Ne pas utiliser si les réactifs deviennent troubles ou précipités 
N'utilisez pas de date d'expiration dépassée. 
Soyez prudent lorsque vous manipulez des réactifs. 
Non stérile 
Destiné aux sections FFPE coupées à 5-10μm.  
Cette procédure n'a pas été optimisée pour les sections congelées. 
Les sections gelées peuvent nécessiter une modification du protocole. 
 
Stockage 
Conditions de stockage mixtes.  Conserver conformément aux instructions 
de chaque étiquette. 
 
Sécurité et précautions 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité (FDS) actuelles de ce 
produit et de la classification GHS de ses composants, les pictogrammes 
et les mentions complètes de danger/précautions.  
 
Procédure: 
1. Déparaffiniser les sections si nécessaire et hydrater à l'eau distillée. 
 
2. Si les sections sont fixées par Zenker, retirez les cristaux de chlorure 
mercurique à l'aide d'iode et éliminez-les avec du thiosulfate de sodium.  
Rincer à l'eau courante du robinet. 
 
3. Immergez la lame dans une solution acide périodique pendant 5 minutes 
(10 minutes pour les coupes de rein, de peau et de foie digérées par la 
diastase). 

 
4. Rincez la lame dans 4 changements d'eau distillée. 
 
5. Immergez la lame dans la solution de Schiff pendant 15 minutes (30 
minutes pour les coupes de rein, de peau et de foie digérées par la 
diastase). 
 
 

 
 
 
 
6. Rincez la lame à l'eau chaude du robinet. 
 
7. Rincez la lame à l'eau distillée. 
 
8. Glisser dans de l'hématoxyline, Mayer pendant 1 minute. 
 
9. Rincez la diapositive à l'eau courante du robinet pendant 2 minutes. 
 
10. Appliquez le réactif de bleuissement pendant 10 secondes. 
 
11. Rincer à l'eau distillée. 
 
12. Déshydrater à l'aide d'alcools classés. 
 
13. Transparent et monté en résine synthétique. 
 
Remarque : Un précipité cristallin peut être observé lors de la coloration 
avec de petits volumes de solution de Schiff sur des lames horizontales. Ce 
précipité peut être éliminé en rinçant vigoureusement à l'eau chaude du 
robinet pendant 5 minutes ou en réappliquant une solution acide périodique 
sur le tissu et en agitant la lame pendant 30 à 60 secondes. Ces 
modifications doivent être effectuées avant la contre-coloration. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mode d'emploi 

PAS-IFU 
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