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Kit de manchas Warthin-Starry 
 
Descripción y principio 
El kit de tinción Warthin-Starry está diseñado para su uso en la 
visualización de espiroquetas, Helicobacter pylori, Legionella pneumophila 
y bacterias de la fiebre por arañazo de gato.  Este kit se puede utilizar en 
secciones fijadas en formol e incrustadas en parafina. 
Las bacterias se unen a los iones de plata de una solución de nitrato de 
plata. La plata se reduce a una forma metálica visible por una solución 
reductora que contiene hidroquinona.  
 
Resultados esperados 
Helicobacter pylori:   Negro 
Legionella pneumophila:   Negro  
Espiroqueta:   Negro 
Bacterias de la fiebre por arañazo de gato: Negro 
Klebsiella:    Marrón/Negro 
Núcleos:    Marrón 
Fondo:    Amarillo 
 
Contenido del kit   
 Almacenamiento 
1. Preparación de Spiro    18-25°C 
2. Gelatina (4%), acidulada   2-8°C 
3. Solución de nitrato de plata (0,5%), acidulada  2-8°C 
4. Solución de hidroquinona (0,1%), acidulada  2-8°C 
5. Solución de nitrato de plata (2%), acidulada  2-8°C 
 
Controles sugeridos (no incluidos) 
Cualquier tejido infectado con espiroqueta, tejido infectado con H. pylori. 
 
Usos/Limitaciones   
Solo para uso en diagnóstico in vitro. 
No lo use si los reactivos se vuelven turbios o precipitan 
No lo use después de la fecha de vencimiento. 
Tenga cuidado al manipular reactivos. 
No estéril 
Diseñado para secciones FFPE cortadas a 5-10 μm.  
Este procedimiento no se ha optimizado para secciones congeladas. 
Las secciones congeladas pueden requerir una modificación del protocolo. 
 
Almacenamiento 
Condiciones mixtas de almacenamiento.  Almacene de acuerdo con las 
instrucciones individuales de la etiqueta. 
 
Seguridad y precauciones 
Consulte las hojas de datos de seguridad (SDS) actuales para conocer la 
clasificación del SGA de este producto y componentes, los pictogramas y 
las declaraciones de peligro/precaución completas.  
 
Notas importantes: 
1. Toda la cristalería utilizada en este procedimiento debe limpiarse 
químicamente con ácido diluido y enjuagarse bien con agua destilada. 
 
2. No utilice pinzas metálicas para extraer los portaobjetos de los reactivos. 
Use solo pinzas de plástico. 
 
3. Equilibre todos los reactivos a temperatura ambiente antes de usarlos. 
 

4. Los recubrimientos de algunas correderas de control son más propensos 
a unir plata que otras. Esto puede causar manchas de fondo y manchar el 
vidrio de un color gris característico. 
 
 
 

 
 
Preparación de los reactivos antes de comenzar: 
1. Gelatina tibia (4%), acidulada para licuar antes de comenzar.   
2. Prepare la Solución Reductora en un frasco de plástico sin usar o 
limpiado químicamente combinando: 

12,5 ml Gelatina (4%), acidulada  
 20-30 gotas de solución de nitrato de plata (2%), acidulada 
 7,5 ml de solución de hidroquinona (0,1%), acidulada  
 
 
Procedimiento: 
1. Desparafinar secciones si es necesario e hidratar hasta obtener agua 
destilada. 
 
2. Solo para la tinción de espiroquetas, coloque el portaobjetos en 
SpiroPrep a temperatura ambiente durante 5 minutos (omita este paso para 
otras bacterias enumeradas).  Nota: El uso de SpiroPrep no afectará la 
tinción de las bacterias Helicobacter pylori, Legionella pneumophila o fiebre 
por arañazo de gato. 
 
3. Vierta 20 ml de solución de nitrato de plata (0,5%), acidulada en un 
frasco de tinción de plástico sin usar y colóquelo en un baño de agua a 65-
70 ° C durante 5 minutos. 
 
4. Coloque el portaobjetos en una solución de nitrato de plata calentada 
(0,5%), acidulada e incube durante 3-5 minutos con agitación repetida. 
 
5. Transfiera el portaobjetos a la solución reductora previamente preparada 
y agite.  Coloque el frasco de tinción en un baño de agua a 65-70 ° C con 
agitación frecuente hasta que la sección de pañuelo sea de color marrón 
"bolsa de papel" (5-20 min).  
 
6. Enjuague cuidadosamente el portaobjetos con agua caliente del grifo 
durante 2 minutos. 

 

Instrucciones de uso 

WSS-IFU 
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7. Deshidratar, deslizar a través de 3 cambios de Alcohol Absoluto fresco. 
 
8. Transparente y montaje en resina sintética. 
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