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Kit Colorazione Calcio (Von Kossa 
Modificata) 

 
Descrizione: Il kit per la colorazione del calcio (Von Kossa modificato) è destinato all'uso nella visualizzazione 

istologica dei depositi di calcio nelle sezioni di paraffina.   
 
 Calcio nei depositi di massa: Nero 
 Calcio in depositi dispersi:  Grigio 
 Nuclei:    Rosso 
 Citoplasma:   Rosa chiaro 
 
Usi/Limitazioni: Solo per uso diagnostico in vitro. 
 Applicazioni istologiche.  
 Fare non Utilizzare la data di scadenza precedente. 
 Prestare attenzione quando si maneggiano questi reagenti. 
 
Controllo dei tessuti: Qualsiasi tessuto incorporato in paraffina che contiene calcio  

Depositi. 
 
Disponibilità/Contenuto: 
 
 Articolo #  Contenuto del kit   Volume  Immagazzinamento 
 SNV030   Soluzione di nitrato d'argento (5%)   Flacone da 30 ml  2-8°C 
 STB030   Soluzione di tiosolfato di sodio (5%)  Flacone da 30 ml  18-25°C 

NFS030   Soluzione nucleare veloce in rosso  Flacone da 30 ml  18-25°C 
 
Precauzioni: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 

Nocivo se ingerito. 
Seguire tutte le normative federali, statali e locali relative allo smaltimento. 

 Utilizzare in cappa chimica quando possibile. 
 
Procedura (standard): 
 
1. Deparaffinare le sezioni se necessario e idratarle in acqua distillata. 

2. Incubare il vetrino in 6-8 gocce di soluzione di nitrato d'argento (5%) per 30-60 minuti esponendolo alla luce ultravioletta o 

alla luce incandescente a 75 watt o superiore.  Per ottenere i migliori risultati, mantenere la fonte di luce entro 2 piedi (61 

cm) dal vetrino durante la procedura di colorazione con nitrato d'argento. 

3. Sciacquare in 3 cambi di acqua distillata. 

4. Incubare il vetrino in 5-8 gocce di soluzione di tiosolfato di sodio (5%) per 2 minuti. 

5. Sciacquare per 2 minuti in acqua corrente del rubinetto seguito da 2 cambi di acqua distillata. 

6. Colorare la sezione di tessuto con 6-8 gocce di Nuclear Fast Red Solution per 5 minuti. 

7. Sciacquare per 2 minuti in acqua corrente del rubinetto seguito da 2 cambi di acqua distillata. 

8. Disidratare molto rapidamente in 3 cambi di Alcol Assoluto. 
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9. Trasparente, e montabile in resina sintetica. 
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