
Pagina 1 di 1 
 

 

 

Ematossilina, kit di ferro di Weigert 
 
Descrizione e principio 
L'ematossilina di ferro di Weigert è destinata ad essere utilizzata con vari 
kit di coloranti e procedure speciali come colorante nucleare resistente agli 
acidi. Può anche essere usato come colorante autonomo per la 
visualizzazione dei nuclei. Questo prodotto viene fornito come sistema a 
due componenti (volumi uguali di parti A e B) che viene miscelato prima 
dell'uso e si ottiene nuclei blu/nero. 
La rapida dimostrazione dei nuclei si ottiene con una soluzione non 
ossidata di ematossilina accompagnata da cloruro ferrico che agisce come 
ossidante e mordente per l'ematossilina. 
 
Risultati attesi 
Nuclei:  Dal blu al nero 
 
Contenuto del kit   Immagazzinamento 
1. Ematossilina, ferro di Weigert (Parte A) 18-25°C 
2. Ematossilina, ferro di Weigert (Parte B) 18-25°C 
 
Controlli suggeriti (non forniti) 
Qualsiasi tessuto ben fissato. 
 
Usi/Limitazioni   
Solo per uso diagnostico in vitro. 
Non utilizzare se i reagenti diventano torbidi o precipitano 
Non utilizzare la data di scadenza precedente. 
Prestare attenzione quando si maneggiano i reagenti. 
Non sterile 
Destinato a sezioni FFPE tagliate a 5-10μm.  
Questa procedura non è stata ottimizzata per le sezioni congelate. 
Le sezioni bloccate potrebbero richiedere una modifica del protocollo. 
 
Immagazzinamento 
Conservare tutti i componenti a temperatura ambiente (18-25°C). 
 
Sicurezza e precauzioni 
Si prega di consultare le schede di sicurezza (SDS) aggiornate per questo 
prodotto e componenti Classificazione GHS, pittogrammi e dichiarazioni 
complete di pericolo/precauzione.  
 
Procedimento: 
1. Deparaffinare le sezioni se necessario e idratarle in acqua distillata. 
 
2. Immediatamente prima dell'uso, miscelare volumi uguali di Parte A e 
Parte B.  
 
NOTA: Non riutilizzare la macchia mista 
 
3. Far scivolare la colorazione in ematossilina combinata, ferro di Weigert 
per 2-5 minuti. 
 
4. Sciacquare per 2 minuti in diversi cambi di acqua del rubinetto. 
 
5. (Opzionale) Immergere il vetrino in un reagente azzurrante (ScyTek 
Item# BRT) per 30 secondi. 
 
6. Sciacquare il vetrino in acqua distillata. 
 

7. Disidratare in alcol assoluto. 
 
8. Trasparente e montato in resina sintetica. 
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Istruzioni per l'uso 

Istruzioni per l'uso 
HWI-IFU 
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