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Kit de manchas de hierro  
 
Descripción y principio 
El kit de manchas de hierro está diseñado para su uso en la detección de 
hierro férrico en tejidos y médula ósea. El hierro férrico normalmente se 
encuentra en pequeñas cantidades en la médula ósea y el bazo.  Se 
pueden observar depósitos anormalmente grandes en la hemocromatosis 
y la hemosiderosis.  
Este producto se basa en la reacción del azul de Prusia en la que el hierro 
férrico reacciona con una solución ácida de ferrocianuro de potasio para 
formar un producto azul insoluble llamado azul de Prusia. Solo los iones 
férricos unidos débilmente a los complejos de proteínas se teñirán de azul. 
Los iones férricos fuertemente unidos no se mancharán. 
 

Resultados esperados 
Hierro:   Azul brillante 
Núcleos:   Rojo 
Fondo:   Rosado 
 

Frotis 
Sideroblastos: Son eritrocitos nucleados que contienen al menos un 
pequeño gránulo azul. Si los gránulos azules rodean el núcleo, la célula es 
un sideroblasto anillado. 
 
Siderocitos: Son eritrocitos no nucleados que contienen al menos un 
gránulo azul. 
 
Hierro reticuloendotelial: Por lo general, se ve como partículas azules en 
el frotis de la médula ósea o como partículas azules en el citoplasma o las 
células fagocíticas. 
 

Contenido del kit   Almacenamiento 
1. Solución de ferrocianuro de potasio 18-25°C 
2. Solución de ácido clorhídrico (2%)  18-25°C 
3. Solución Roja Rápida Nuclear   18-25°C 
 

Controles sugeridos (no incluidos) 
Bazo, médula ósea. 
 

Usos/Limitaciones   
Solo para uso diagnóstico in vitro. 
No lo use si los reactivos se vuelven turbios o precipitan 
No lo use después de la fecha de vencimiento. 
Tenga cuidado al manipular reactivos. 
No estéril 
Diseñado para secciones FFPE cortadas a 5-10 μm.  
Este procedimiento no se ha optimizado para secciones congeladas. 
Las secciones congeladas pueden requerir una modificación del protocolo. 
 

Almacenamiento 
Guarde el kit y todos los componentes a temperatura ambiente (18-25 °C). 
 

Seguridad y precauciones 
Consulte las hojas de datos de seguridad (SDS) actuales para conocer la 
clasificación del SGA de este producto y componentes, los pictogramas y 
las declaraciones de peligro/precaución completas.  

 
 
 
 

 

 
Procedimiento 
Nota: Utilice cristalería lavada con ácido o con lejía. Enjuague toda la 
cristalería con agua destilada antes de usarla. No use pinzas de metal para 
transferir el portaobjetos durante el procedimiento de tinción. 
 
1. Desparafinar secciones si es necesario e hidratar hasta obtener agua 
destilada. 
 
2. Mezcle volúmenes iguales de solución de ferrocianuro de potasio y 
solución de ácido clorhídrico para hacer una solución de tinción de hierro 
que funcione.  Úselo una vez y deséchelo. 
 
3. Incube el portaobjetos en una solución de tinción de hierro que funcione 
durante 3-5 minutos. 
 
4. Enjuague bien con agua destilada. 
 
5. Frote la tinte en la solución roja rápida nuclear durante 5 minutos. 
 
6. Enjuague con 4 cambios de agua destilada. 
 
7. Deshidratar en 3 cambios de alcohol absoluto durante 2 minutos cada 
uno. 
 
8. Claro y montaje en resina sintética. 
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