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Elastyczny zestaw bejc  
(Zmodyfikowany Verhoeffa) 
 
Opis i zasada 
Zestaw Elastic Stain Kit przeznaczony jest do stosowania w histologicznej 
demonstracji elastyny w skrawkach tkanek.  Wykazanie elastycznej tkanki 
jest przydatne w przypadkach rozedmy płuc (zanik tkanki elastycznej), 
miażdżycy (ścieńczenie i utrata włókien elastycznych) i różnych innych 
chorób naczyniowych. 
Tkanka jest przebarwiona roboczym roztworem elastycznej plamy, który 
zawiera nieutlenioną hematoksylinę, utleniacz (chlorek żelaza) i zaprawę 
(jod). Nadmiar elastycznego barwnika jest następnie usuwany z tkanki za 
pomocą rozcieńczonego roztworu chlorku żelaza, który odróżnia 
elastyczne włókna i jądra (czarne) od reszty tkanki podbarwionej 
przeciwstawnie roztworem Van Giesona 
 
Oczekiwane rezultaty 
Włókna elastyczne:  do niebieskiego/czarnego 
Jądra:   Niebieski do czarnego 
Kolagen:   Czerwony 
Mięśnie i inne:  Żółty 
 
Zawartość zestawu   Składowanie 
1. Roztwór hematoksyliny (5%)  18-25°C 
2. Chlorek żelaza (10%, wodny)  18-25°C 
3. Roztwór jodu   18-25°C 
4. Chlorek żelaza (2%) Roztwór różnicujący 18-25°C 
5. Roztwór tiosiarczanu sodu (5%)  18-25°C 
6. Rozwiązanie Van Giesona  18-25°C 
 
Sugerowane elementy sterujące (brak w zestawie) 
Płuca lub jakakolwiek tkanka naczyniowa. 
 
Zastosowania/ograniczenia   
Wyłącznie do diagnostyki in vitro. 
Nie używaj przeterminowanej daty ważności. 
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z odczynnikami. 
Niesterylne 
Przeznaczony do odcinków FFPE ciętych z prędkością 5-10μm.  
Ta procedura nie została zoptymalizowana pod kątem zamrożonych sekcji. 
Zamrożone sekcje mogą wymagać modyfikacji protokołu. 
 
Składowanie 
Przechowuj zestaw i wszystkie elementy w temperaturze pokojowej (18-
25°C). 
 
Bezpieczeństwo i środki ostrożności 
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi kartami charakterystyki (SDS) dla 
tego produktu i komponentów, klasyfikacją GHS, piktogramami i pełnymi 
zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia/środkami ostrożności.  
 
Przygotowanie odczynników przed rozpoczęciem: 
1. Przygotowanie Praca elastyczna bejca Roztwór Przez mieszanie:  

2 części roztworu hematoksyliny (5%) 
 1 część Roztwór chlorku żelaza (10%) 
 1 część Lugolski roztwór jodowy. 
 
(Roztwór mieszany można stosować przez 24 godziny) 

 
Przykład: 2 ml roztworu hematoksyliny, 1 ml chlorku żelaza, 1 ml jodu 
Lugola. 
 
Przykład (zakraplacz): Użyj dołączonej fiolki z podziałką – 14 kropli (560 μl) 
+ 7 kropli (280 μl) + 7 kropli (280 μl) Razem: 1120 μl lub 1,12 ml 
 

 
 
(1 kropla = ~40μl) 
Sugerujemy przygotowanie co najmniej 1 ml roztworu roboczego na 
szkiełko w przypadku barwienia na szkiełkach poziomych, ponieważ 
roztwór jest alkoholowy i bardziej podatny na parowanie. 
 
2. Uwaga: Płyn Lugola z jodem z czasem spowoduje przebarwienie 
wszystkich fiolek i etykiet zestawu.  Nie wpływa to negatywnie na działanie 
tego produktu i ma charakter wyłącznie kosmetyczny. 
 
3. Uwaga: Usuwanie złogów rtęci nie jest wymagane w przypadku tkanek, 
które zostały utrwalone w utrwalaczach zawierających rtęć, ponieważ 
zostaną one usunięte przez roztwór barwiący. 
 
Procedura 
1. W razie potrzeby odparafinować skrawki i uwodnić do wody 
destylowanej. 

 
2. Splamić sekcję tkanki działającym roztworem elastycznej plamy przez 15 
minut. 
 
3. Spłucz pod bieżącą wodą z kranu, aż na szkiełku nie pozostanie nadmiar 
plamy. 
 
4. Zanurz szkiełka w roztworze różnicującym chlorku żelaza (2%) 10-20 
razy i spłucz w wodzie z kranu. 
 
5. Sprawdź szkiełka mikroskopowo pod kątem prawidłowego rozróżnienia.  
W razie potrzeby powtórz krok 4. 
 
6. Spłucz pod bieżącą wodą z kranu. 

 

Sposób stosowania 
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7. Umieść szkiełka w roztworze tiosiarczanu sodu (5%) na 1 minutę. 
 
8. Płucz w wodzie z kranu przez 2 minuty, a następnie 2 razy zmieniaj w 
wodzie destylowanej. 
 
9. Szkiełkuj plamą za pomocą roztworu Van Giesona przez 2 minuty. 
 
10. Spłucz na dwie zmiany 95% alkoholu. 
 
11. Odwodnić w alkoholu bezustannym. 
 
12. Wyczyść i zamontuj w żywicy syntetycznej. 
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