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Kit de tinción de ácido peryódico 
Schiff (PAS) 
(Lillie modificado) 
 
Descripción y principio 
El kit de tinción de ácido peryódico Schiff (PAS) está diseñado para su uso 
en la demostración histológica de linfocitos y mucopolisacáridos.  El patrón 
de tinción de los linfocitos es útil para tomar decisiones terapéuticas en 
casos establecidos de leucemia linfocítica.  La reacción PAS en secciones 
de tejido es útil para la demostración de mucopolisacáridos.  La tinción con 
PAS también se puede utilizar para la demostración de organismos 
fúngicos en secciones de tejido. 
Los hidratos de carbono de los tejidos son oxidados por el ácido peryódico 
formando aldehídos capaces de unirse a la solución de Schiff. La 
visualización de la enfermedad de Schiff es causada por una restauración 
de la estructura quinoide del tinte, lo que da como resultado una tinción 
magenta característica.  
 
Resultados esperados 
Material PAS Positivo:  Magenta 
Núcleos:   Negro/Azul 
 
Contenido del kit   Almacenamiento 
1. Solución de ácido peryódico  2-8° C 
2. La solución de Schiff   2-8° C 
3. Hematoxilina, de Mayer  18-25°C 
4. Reactivo de azulado   18-25°C  
 
Controles sugeridos (no incluidos) 
Riñón, intestino, hígado. 
 
Usos/Limitaciones   
Solo para uso en diagnóstico in vitro. 
No lo use si los reactivos se vuelven turbios o precipitan 
No lo use después de la fecha de vencimiento. 
Tenga cuidado al manipular reactivos. 
No estéril 
Diseñado para secciones FFPE cortadas a 5-10 μm.  
Este procedimiento no se ha optimizado para secciones congeladas. 
Las secciones congeladas pueden requerir una modificación del protocolo. 
 
Almacenamiento 
Condiciones mixtas de almacenamiento.  Almacene de acuerdo con las 
instrucciones individuales de la etiqueta. 
 
Seguridad y precauciones 
Consulte las hojas de datos de seguridad (SDS) actuales para conocer la 
clasificación del SGA de este producto y componentes, los pictogramas y 
las declaraciones de peligro/precaución completas.  
 
Procedimiento: 
1. Desparafinar secciones si es necesario e hidratar hasta obtener agua 
destilada. 
 
2. Si las secciones están fijadas con Zenker, elimine los cristales de cloruro 
de mercurio con yodo y limpie con tiosulfato de sodio.  Enjuague con agua 
corriente del grifo. 
 

3. Sumerja el portaobjetos en la solución de ácido peryódico durante 5 
minutos (10 minutos para las secciones de hígado digeridas por riñón, piel 
y diastasa). 
 
4. Enjuague el deslizamiento en 4 cambios de agua destilada. 
 
5. Sumerja el portaobjetos en la solución de Schiff durante 15 minutos (30 
minutos para las secciones de hígado digeridas por riñón, piel y diastasa). 
 
 

 
 
 
 
6. Enjuague el portaobjetos con agua corriente caliente del grifo. 
 
7. Enjuague la corredera en agua destilada. 
 
8. Tinte en Hematoxilina, Mayer's durante 1 minuto. 
 
9. Enjuague el portaobjetos con agua corriente del grifo durante 2 minutos. 
 
10. Aplique el reactivo azulado durante 10 segundos. 
 
11. Enjuague con agua destilada. 
 
12. Deshidratar a través de alcoholes graduados. 
 
13. Transparente y montaje en resina sintética. 
 
Nota: Se puede ver un precipitado de cristal al teñir con pequeños 
volúmenes de la solución de Schiff en portaobjetos horizontales. Este 
precipitado se puede eliminar enjuagando vigorosamente con agua tibia 
del grifo durante 5 minutos o volviendo a aplicar la solución de ácido 
peryódico al tejido y agitando el portaobjetos durante 30-60 segundos. 
Estas modificaciones deben realizarse antes de la contratinción. 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucciones de uso 

PAS-IFU 
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