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Kit de teinture élastique  
(Modifié de Verhoeff) 
 
Description et principe 
Le kit de coloration élastique est destiné à être utilisé dans la démonstration 
histologique de l'élastine dans les coupes de tissus.  La mise en évidence 
du tissu élastique est utile dans les cas d'emphysème (atrophie du tissu 
élastique), d'artériosclérose (amincissement et perte des fibres élastiques) 
et de diverses autres maladies vasculaires. 
Le tissu est recoloré avec une solution de teinture élastique de travail qui 
contient de l'hématoxyline non oxydée, un oxydant (chlorure ferrique) et un 
mordant (iode). L'excès de coloration élastique est ensuite éliminé du tissu 
à l'aide d'une solution diluée de chlorure ferrique qui différencie les fibres 
élastiques et les noyaux (noirs) du reste du tissu contre-coloré par la 
solution de Van Gieson 
 
Résultats attendus 
Fibres élastiques :  Noir à Bleu/Noir 
Noyaux:   Bleu à Noir 
Collagène:   Rouge 
Muscle et autres :  Jaune 
 
Contenu du kit    Stockage 
1. Solution d'hématoxyline (5%)   18 à 25 °C 
2. Chlorure ferrique (10%, aqueux)   18 à 25 °C 
3. Solution d'iode    18 à 25 °C 
4. Solution différenciante de chlorure ferrique (2%) 18 à 25 °C 
5. Solution de thiosulfate de sodium (5%)  18 à 25 °C 
6. La solution de Van Gieson   18 à 25 °C 
 
Commandes suggérées (non fournies) 
Poumon ou tout tissu vasculaire. 
 
Utilisations/limites   
Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement. 
N'utilisez pas de date d'expiration dépassée. 
Soyez prudent lorsque vous manipulez des réactifs. 
Non stérile 
Destiné aux sections FFPE coupées à 5-10μm.  
Cette procédure n'a pas été optimisée pour les sections congelées. 
Les sections gelées peuvent nécessiter une modification du protocole. 
 
Stockage 
Conservez le kit et tous les composants à température ambiante (18-25°C). 
 
Sécurité et précautions 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité (FDS) actuelles de ce 
produit et de la classification GHS de ses composants, les pictogrammes 
et les mentions complètes de danger/précautions.  
 
Préparation des réactifs avant le début : 
1. Préparez-vous Solution de teinture élastique de travail en mélangeant 
:  

2 parties de solution d'hématoxyline (5%) 
 1 pièce Solution de chlorure ferrique (10%) 
 1 pièce La solution iodée de Lugol. 
 
(La solution mélangée peut être utilisée pendant 24 heures) 
 
Exemple : 2 ml de solution d'hématoxyline, 1 ml de chlorure ferrique, 1 ml 
d'iode de Lugol. 

 
Exemple (compte-gouttes) : Utiliser un flacon de mélange gradué fermé – 
14 gouttes (560 μl) + 7 gouttes (280 μl) + 7 gouttes (280 μl) Total : 1120 
μl ou 1,12 ml 
 

 
 
(1 goutte = ~40μl) 
Nous suggérons de préparer au moins 1 ml de solution de travail par lame 
si la coloration sur des lames horizontales est car la solution est alcoolique 
et plus sensible à l'évaporation. 
 
2. Remarque : La solution d'iode de Lugol provoquera des taches sur tous 
les flacons et étiquettes du kit au fil du temps.  Cela n'affecte pas 
négativement les performances de ce produit et est simplement de nature 
cosmétique. 
 
3. Remarque : L'élimination des dépôts de mercure n'est pas nécessaire 
pour les tissus qui ont été fixés dans des fixateurs contenant du mercure, 
car ils seront éliminés par la solution de coloration. 
 
Procédure 
1. Déparaffiniser les sections si nécessaire et hydrater à l'eau distillée. 

 
2. Tachez la section du tissu avec une solution de teinture élastique 
pendant 15 minutes. 
 
3. Rincez à l'eau courante du robinet jusqu'à ce qu'il ne reste plus de tache 
en excès sur la lame. 
 
4. Trempez les lames dans la solution différenciante de chlorure ferrique 
(2%) 10 à 20 fois et rincez à l'eau du robinet. 
 
5. Vérifiez les lames au microscope pour une différenciation correcte.  
Répétez l'étape 4 si nécessaire. 
 
6. Rincez à l'eau courante du robinet. 
 
7. Placez les lames dans une solution de thiosulfate de sodium (5%) 
pendant 1 minute. 
 

 

Mode d'emploi 

ETS-IFU 
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8. Rincer à l'eau du robinet pendant 2 minutes suivies de 2 changements 
d'eau distillée. 
 
9. Colorez la lame à l'aide de la solution Van Gieson pendant 2 minutes. 
 
10. Rincer en deux changements d'alcool à 95%. 
 
11. Déshydrater dans de l'alcool absolu. 
 
12. Transparent et monté en résine synthétique. 
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