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Alcian Blue – Kit antimacchia PAS 
 
Descrizione e principio 
Il kit per coloranti Alcian Blue - PAS è destinato all'uso nella visualizzazione 
istologica simultanea di acidi solfatati e carbossilati  
mucopolisaccaridi, scialomucine solfatate e carbossilate e mucine neutre.   
Il blu di alciano, un colorante di rame ftalocianine, lega le mucosostanze 
acide. Se utilizzato in una soluzione acida a pH 2,5, il blu di Alcian colora 
le mucosostanze acide solfatate e carbossilate. Le mucine neutre sono 
colorate con una reazione di Schiff acida periodica standard (PAS). Le 
mucine neutre vengono ossidate dall'acido periodico formando aldeidi 
libere in grado di legare la soluzione di Schiff, ottenendo un prodotto finale 
magenta. L'ematossilina è fornita come controcolorante nucleare. 
 
Risultati attesi 
Mucosostanze solfatate acide:  Blu 
Acido ialuronico:   Blu 
Scialomucine:   Blu 
Mucine neutre:    Magenta 
Miscele di mucine acide e neutre:  Blu - Malva a seconda  

         su un'entità 
dominante 

 
Contenuto del kit   Immagazzinamento 
1. Soluzione di acido acetico (3%)  18-25°C 
2. Soluzione di blu di alciano, pH 2,5  18-25°C 
3. Soluzione acida periodica (1%)  2-8°C 
4. La soluzione di Schiff   2-8°C 
5. Ematossilina, di Mayer (Lillie's)  18-25°C 
 
 
Controlli suggeriti (non forniti) 
Intestino tenue o crasso, Appendice, Colon 
 
Usi/Limitazioni   
Solo per uso diagnostico in vitro. 
Non utilizzare se i reagenti diventano torbidi o precipitano 
Non utilizzare la data di scadenza precedente. 
Prestare attenzione quando si maneggiano i reagenti. 
Non sterile 
Destinato a sezioni FFPE tagliate a 5-10μm.  
Questa procedura non è stata ottimizzata per le sezioni congelate. 
Le sezioni bloccate potrebbero richiedere una modifica del protocollo. 
 
Immagazzinamento 
Condizioni di conservazione miste.  Conservare secondo le istruzioni 
dell'etichetta. 
 
Sicurezza e precauzioni 
Si prega di consultare le schede di sicurezza (SDS) aggiornate per questo 
prodotto e componenti Classificazione GHS, pittogrammi e dichiarazioni 
complete di pericolo/precauzione.  
 
Procedura (a temperatura ambiente) 
1. Deparaffinare le sezioni se necessario e idratarle in acqua distillata. 
 
2. Applicare la soluzione di acido acetico (3%) sulla sezione di tessuto per 
2 minuti. 
 

3. Rimuovere la soluzione di acido acetico in eccesso (3%) e senza 
risciacquare applicare la soluzione di Alcian Blue (pH 2,5) per 15-20 minuti. 
 
 
 
 
4. Sciacquare per 2 minuti in acqua corrente del rubinetto seguito da 2 
cambi di acqua distillata. 
 
5. Applicare la soluzione acida periodica sulla sezione di tessuto per 5 
minuti. 
 
6. Sciacquare il vetrino in 2 cambi di acqua distillata. 
 
7. Applicare la soluzione di Schiff sulla sezione di tessuto per 10-20 minuti. 
 
8. Sciacquare per 2 minuti in acqua corrente calda del rubinetto seguito da 
2 cambi di acqua distillata. 
 
9. Applicare l'ematossilina, di Mayer (modifica di Lillie) sulla sezione di 
tessuto per 2 minuti. 
 
10. Sciacquare per 2 minuti in acqua corrente del rubinetto seguito da 2 
cambi di acqua distillata. 
 
11. Disidratare attraverso alcoli graduati.  
 
12. Trasparente e montare in resina sintetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istruzioni per l'uso 

Istruzioni per l'uso 
APS 
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