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Alcian Blue – Kit de teinture PAS 
 
Description et principe 
Le kit de coloration Alcian Blue - PAS est destiné à être utilisé dans la 
visualisation histologique simultanée de l'acide sulfaté et carboxylé  
mucopolysaccharides, sialomucines sulfatées et carboxylées et mucines 
neutres.   
Le bleu alcien, un colorant de phtalocyanine de cuivre, lie les 
mucosubstances acides. Lorsqu'il est utilisé dans une solution acide au pH 
2,5, le bleu d'Alcian colore les mucosubstances acides sulfatées et 
carboxylées. Les mucines neutres sont colorées par une réaction de Schiff 
acide périodique standard (PAS). Les mucines neutres sont oxydées par 
l'acide périodique, formant des aldéhydes libres capables de lier la solution 
de Schiff, ce qui donne un produit final magenta. L'hématoxyline est fournie 
comme contre-coloration nucléaire. 
 
Résultats attendus 
Mucosubstances sulfatées acides :  Bleu 
Acide hyaluronique:   Bleu 
Sialomucines :   Bleu 
Mucines neutres :    Magenta 
Mélanges de mucines acides et neutres :  Bleu - Mauve en fonction  

         sur l'entité 
dominante 

 
Contenu du kit   Stockage 
1. Solution d'acide acétique (3%)  18 à 25 °C 
2. Solution de bleu d'alcian, pH 2,5   18 à 25 °C 
3. Solution acide périodique (1%)  2 à 8 °C 
4. La solution de Schiff   2 à 8 °C 
5. Hématoxyline, Mayer (Lillie's)  18 à 25 °C 
 
 
Commandes suggérées (non fournies) 
Intestin grêle ou gros, appendice, côlon 
 
Utilisations/limites   
Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement. 
Ne pas utiliser si les réactifs deviennent troubles ou précipités 
N'utilisez pas de date d'expiration dépassée. 
Soyez prudent lorsque vous manipulez des réactifs. 
Non stérile 
Destiné aux sections FFPE coupées à 5-10μm.  
Cette procédure n'a pas été optimisée pour les sections congelées. 
Les sections gelées peuvent nécessiter une modification du protocole. 
 
Stockage 
Conditions de stockage mixtes.  Conserver conformément aux instructions 
de chaque étiquette. 
 
Sécurité et précautions 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité (FDS) actuelles de ce 
produit et de la classification GHS de ses composants, les pictogrammes 
et les mentions complètes de danger/précautions.  
 
Procédure (à température ambiante) 
1. Déparaffiniser les sections si nécessaire et hydrater à l'eau distillée. 
 
2. Appliquez la solution d'acide acétique (3%) sur la section de tissu 
pendant 2 minutes. 
 

3. Retirez l'excès de solution d'acide acétique (3 %) et sans rincer, 
appliquez la solution de bleu d'Alcian (pH 2,5) pendant 15 à 20 minutes. 
 
 
 
 
4. Rincez 2 minutes à l'eau courante du robinet puis changez 2 fois d'eau 
distillée. 
 
5. Appliquez une solution acide périodique sur la section de tissu pendant 
5 minutes. 
 
6. Rincez la lame dans 2 changements d'eau distillée. 
 
7. Appliquez la solution de Schiff sur une section de tissu pendant 10 à 20 
minutes. 
 
8. Rincez pendant 2 minutes à l'eau chaude du robinet suivie de 2 
changements d'eau distillée. 
 
9. Appliquez l'hématoxyline, Mayer (modification de Lillie) sur une section 
de tissu pendant 2 minutes. 
 
10. Rincer 2 minutes à l'eau courante du robinet puis 2 changements d'eau 
distillée. 
 
11. Déshydrater à l'aide d'alcools classés.  
 
12. Transparent et monté en résine synthétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mode d'emploi 

APS-IFU 
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